
Politechnika Gdańska 
Wydział Inżynierii Lądowej  
i Środowiska 

Gdańsk, dnia 20.11.2007r. 
 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
ogłoszonym w Biuletynie UZP 

w dniu 09.11.2007r.  nr ogłoszenia 217954-2007 
 i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  

oraz w siedzibie Zamawiającego 
 
 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na dostawę aparatury do wyznaczania cech fizycznych materiałów 
termoizolacyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
ZP 37/WILiŚ/2007, CRZP ZP-239/002/D/07. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający, 
Politechnika Gdańska  Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska informuje, iż 
w związku z rozstrzygnięciem protestu dokonał modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 
 
1. W rozdziale III. SIWZ na stronie 9 i 10 ( Część B - parametry techniczne maszyny 

wytrzymałościowej) pkt. 15, 16, 19 i 24 otrzymują brzmienie: 
 
 
15. Transmisja danych do jednostki PC gwarantująca jej synchroniczność z 

częstotliwością min. 500Hz.  

16. Szybkość transmisji danych do jednostki PC:  min. 750 kb/s 

19. Dodatkowy panel sterujący instalowany na ramie maszyny wytrzymałościowej z 

podstawowymi funkcjami obsługi ochrony próbki. 

24. Ekstensometr zaciskowy o bazie pomiarowej 50 - 60 mm i zakresie pomiaru 

odkształceń +100% -10%; Zakres temperatur pracy: -100 °C do +200 °C. 

Klasa pomiarowa 0,5 wg ISO 9513 

 
Dokonana przez Zamawiającego modyfikacja SIWZ nie powoduje przedłużenia 
terminu składania ofert. 
Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. 
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