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ZMIANA TRESCI SIWZ 

Dotyczy: post̂ powania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: dostaw^ aparatury badawczej i pomiarowej oraz sprz^tu komputerowego dta Wydziatu 
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdahskiej - ZP 383/014/D/11. 

W zwi^ku z zapytaniami, ktore wp l yn^ do Zamawiaj^c^go i udzielonymi wyjasnieniami oraz z uwagi na b l^y jakie 
wyst^ily w opisie przedmiotu zamowienia w zal^czniku nr 7.1 do SIWZ dotycz^cego c z ^ i 1 , Zamawiaj^y na 
podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z dnia 25. 06. 2010 r. 
nr 113 poz.759 tekst jednolity), dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zam6wienia prowadzonego 
post̂ powania. 

Zmiana dotyczy wyl^cznie opisu przedmiotu zamowienia w poz. 1. 

ORIS PRZEDMIOTU Z A M 6 W I E N I A P 0 ZMIANIE 

Lp. Urzqdzenie I lose Minimalne wymagania Zaraawiajqcego 
stawiane urzqdzeaiu 

?araraetry techniczne oferowanego przez Wykonawc^ sprz^tu, obj^tego 
irzedmiotem zamowienia, zgodnie z zapisami SIWZ 
PRODUCENT/MARKA/MODEL/TYP/ROK PRODUKCJI: 
Lub potwierdzenie spelniania wymagab poprzez wpisanie slowa "TAK" 

1 Oscyloskop cyfrowy 
4-kanalowy 300 
MHz 

1 szt - minimum 4 niezaleine analogowe 
kana^ wej^ciowe, 

- kanai zewn^tiznego wyzwalania, 
- pasmo analogowe: minimum 300MH2, 
- czas naroslu < Ins, 
- maksymalne napi^cie dla kanalow 
wej^ciowych (peak > ±425 V), 
-cz^slotliwoSc probkowania (kanaly 
analogowe) minimum do 2.5GS/S, 
-dIugoSc rekordu: minimum 20M 
pr6bek na kanal, 
-zakres podstawy czasu: 
minimum od Ins/dzi^k^ do 
lOOOs/dziaik?, 
-zakres opoznienia podstawy czasu 
minimum -10 dzi^ek do 5000s, 
- moZliwosi automatycznego 
wyszukiwania charakterystycznych 
eiement6w sygnalu takich jak: 

zbocze, 
szeroko^i impulsu, 
impulsy niepelne, 
stany logiczne, 
czas zmiany i utrzymywania stanu, 
czas narastania i opadania, 

- moZliwo^d doposazenia w przysztoici 
w wyzwalanie i analiz^ pakietow 
magistrali szeregowych {CAN, LIN, 
I2C, SPI, RS-
232/422/485/UART,I2S,RJ,U) w 
zale^noSci od standardu: 

konkretnego identyfikatora, 
wartosci danych, 
kombinacji identyfikatora i 
danych, 
typu ramki, staitu ramki, 
z moiliwosci^ tabelarycznej 
prezentacji zdekodowanych 
pakietow - mozliwosc 
iednoczesnej analizy dw6ch 



magistral, 
- kolorowy wyswietlacz LCD: 
minimum 9", o rozdzielczoici 
minimum 800x480 pikseli, 
obejmuj^cy gradacj^ przebiegow, 
szybkoSc gradacji przebiegow: min 
50 tys. przebieg6w w trybie ci^giym, 

-przelifczana impedancja wej^ciowa dla 
kanal6wanalogowych lMn±l%, 50 Q 
±1%; 
-czuloSe dla IMCl od ImV/dz do 
lOV/dz, 
-czuloSc dla 50n od ImV/dz do 1 V/dz, 
-zaawansowana matematyka: 
defmiowane wyraienia algebraiczne z 
wykorzystaniem pizebiegow: 
analogowych, fiinkcji malematycznych, 
ska!ar6w, 
-minimum 29 pomiarow 
automatycznych wraz z ich statystykq (z 
wybranej przez uiytkownika iloSci 
akwizycji) - wartosc min, max, srednia i 
odchylenie standardowe, 
-op6znione wyzwalanie po wyst^pieniu 
1 do minimum 4 milionow zdarzen, 
-akwizycja danych w trybie 
probkowania, detekcja peak'u, 
usrednianic, obwiednia, tryb wysokiej 
rozdzielczoSci, 
-wyposaienie minimum w 4 sondy 
n^i^c iowe pasywne o pasmie 500MHz, 
xlO,300Vrms, 
-interfejsy - USB, LAN, wyjscie 
sygnatu video, minimum 4 porty USB w 
tym 2 na przednim panelu, 
-waga < 5kg, 
-temperatura pracy minimum: w 
zakresie 0°C do 50°C, 
max. dopuszczalny pob6r mocy 225W i 
napi?cie zasilania od 100 do 240V ± 
10%, 
-gwarancja min.36 m-cy, 
oprogramowanie umoiliwiaj^ce 
gromadzenie, porownywanie, import, 
zachowywanie danych pomiarow^ch i 
sygnalow oraz zdalnc sterowanie 
przyrz^dcm, 
- oscyloskop zgodny z LXI Class C 
min.vl.3 
-instrukcja obstugi w j^zyku polskim i 
angielskim, wystawiony certyfikat 
kalibracji w fabryce produccnta nie 
starszy nii z 2011 roku, 
-urzqdzenie fabrycznie nowe. 

Wykonawca zobowi^ny jest uwzgl^nic powyzsze zmiany dotyczy opisu przedmiotu zamowienia, ktore staj^ si? 
integrain^ c z ^ i ^ SIWZ. 

Rownocze^ie Zamawiaj^y infomiuje, ie termin skfadania ofert nie ulega zmianie i uptywa 24 listopada 2011r. o 
godz.11.30. 

DZIEKAN 
WYDZiALU ELEKTROrpfiHWK!! AUTOMATYKI 

prof, dr hah. ir^Q^imierz Jakuhiuh 
{w imieniu 2am3^iajqcego ) 


