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Dotyczy:  postępowania  na  dostawę oscyloskopów przenośnych dla Wydziału Elektroniki,  
                 Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 

     

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2007r nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
oscyloskopów przenośnych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 
Gdańskiej wpłynęły zapytania: 
 
Pytanie 1: 
Według naszej wiedzy zostały pomylone parametry oscyloskopów: czułość wejściowa oraz okno 
przy analizie FFT. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jest wymagana czułość 
wejściowa od 2mV/dz do 10V/dz oraz okno Flattop a powinna być czułość 10mV-5V/dz oraz okno 
Blackman. Czy Zamawiający dopuszcza te zmiany? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie  wyraŜa zgody na zmianę zapisów opisu przedmiotu zamówienia. 
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