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Gdanisk, .16.04‘2015 r.

Centralny nr postepowania: ZP/77/051/D/15

Dotyczy: postepowania na dostawe wyposazenia multimedialnego i aparaturowego sal dydaktycznych
Wydziatu Chemicznego Politechniki Gdanskiej w ramach projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki
Gdanskiej"

Odpowiedzi na pytania Wykonawcéw oraz informacja o zmianie SIWZ

Zamawiajacy — Politechnika Gdanska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w dalszej czesci zwanej ustawg
Pzp, zawiadamia, ze w przedmiotowym postepowaniu Wykonawcy ztozyli pytania do tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwanej dalej SIWZ, o nastepujgcej tresci:

Pytanie 1.

Czesé¢ 2 - poz. 20 —piec laboratoryjny

Czy Zamawiajgcy dopusci programator z na 4 programy?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie pieca posiadajgcego nie mniej niz 4
programy

Pytanie 2

Czes¢ 2 - poz. 32 — pompa rotacyjna olejowa

Czy Zamawiajgcy dopuéci pompe o wydajnosci 4,6 m3/h i wymiarach: 415 x 100 x 235 mm?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie o wydajnosci 4,6 m3/h i wymiarach 415 x 100 x235 mm.
Pytanie 3

cze$¢ 2 - poz. 37 — suszarka laboratoryjna

1) Czy Zamawiajgcy wymaga naturalnego, czy wymuszonego obiegu powietrza?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga naturalnego obiegu powietrza.

2) Czy Zamawiajgcy dopusci pojemnos¢ uzytkowg 115 litréw?
Odpowiedz: , o
- Zamawiajgcy dopusci urzgdzenie o pojemnosci 115 litrow.

3) Czy Zamawiajgcy dopuszcza wymiary zewnetrzne dla suszarki: 800 x 760 x 660 mm (szer. X wys. X

gt)?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie o wymiarach zewnetrznych 800x760x660 mm (szer. x wys. x gt.)
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Pytanie 4

Czes€ 2 - poz. 40 — wyparka rotacyjna

Czy Zamawiajacy dopusci wyparke o wymiarach podstawy wg instrukcji Producenta 393 x 449 x 427
(W x D x H), Wymiary ze szklem: 739 x 490 x 887 mm (L x W xH) | standardowg chiodnicg pionowg ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie urzgdzenia o powyzszych parametrach.

Pytanie §

Czeét2p. 2

Czy zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie przenosnego refrakiometru cyfrowego o ponizszych
parametrach:

dokiadnos$é pomiaru wspdiczynnika zalamania swiatta; +/- 0,0001; zakres pomiarowy wspdiczynnika
zatamania $wiatta: 1,3306 - 1,5284; sposéb pomiaru - nanoszenie kropli na pryzmat; kalibracia z
uzyciem wody; automatyczna kompensacja temperatury - w zakresie 5 do 45°C?

W wypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o wskazanie modelu refraktometru speiniajgcego
parametry SIWZ '

CdpowiedZ:
Zamawiajacy podirzymuje zapisy siwz dotyczace parametrow refraktometru.

Pytanie 6.
Cze$¢ 2 p. 4 - Czy zamawiajgey wyrazi zgode na zaoferowanie fazni ultradzwiekowej o pojemnosci
2,81 i mocy ultradzwiekow 200 W?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie urzgdzenia o w/w parametrach.

Pytanie 7.

Czesé 2 p. 5 - czv zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie termometru o parametrach: Czujnik
oporowy Pt-100, rozdzielczosé 0,01 st. C, zakres -200...+850°C., zasilanie bateryjne, dlugosé czujnika
100 mm, uchwyt z tworzywa, $rednica 3 mm, przewod silikonowy 1m.

W wypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o wskazanie modelu termometru speiniajgcego

parametry SIWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zacferowanie urzgdzenia o wiw parametrach.

Pytanie 8

Czes¢ 2 p. 42 - Automatyczny zestaw do miareczkowania, pomiaru pH i przewodnictwa prosimy o
doprecyzowanie czy zamawiajgcy wymaga zaoferowania w tej pozycji dwoch biuret z mieszadiami |
dwéch pehametrow (2 zestawy) czy po jednej sztuce kazdego z tych urzadzei (2 szt.)

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze przedmiotem zamowienia sg dwa zestawy, z ktdrych kazdy skiada sie z
jednego zestawu miareczkujgeo — dozujgcego i jednego pH metru z konduktometrem.
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Pytanie 9.

Czes¢ 3. — 1 rotator

Czy zamawiajgcy dopusci wyparke z automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem ukiadu
destylacyjnego? Jesli nie prosze o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza wyparki z automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem ukfadu
destylacyjnego. Doswiadczenie zamawiajgcego wskazuje, ze jedynie manualne podnoszenie i
opuszczanie uktadu destylacyjnego jest wystarczajgco trwate i bezawaryjne w przypadku pracy ze
studentami. Elektryczne lub pneumatyczne napedy podnoszace i opuszczajgce ulegajg awarii po 2-3
latach pracy.

Pytanie 10
Czes¢ 3 — 2. Suszarka do szkia

1. czy zmawiajgcy dopusci suszarke o wymiarach 590 x 670 x 495 mm (szer. x wys. x gt.)? Jesli nie,
prosze o wyjasnienie.

1. czy zmawiajagcy dopusci suszarke o wymiarach 780 x 670 x 495 (szer. x wys. x gt.)? Jesli nie,
prosze o wyjasnienie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza suszarke o wymiarach 780 x 670 x 495 (szer. x wys. x gt.) ze wzgledu na
przystosowania pomieszczenia laboratoryjnego do takich wymiaréw.

Zamawiajgcy informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonuje zmiany tresci Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w powyzszym zakresie poprzez anulowanie zatgcznikédw nr 7.2. i
7.3. do SIWZ . Opiséw oferowanych urzgdzehn dla czesci 2 i 3 przedmiotu zaméwienia i
wprowadzenie nowych ZMIENIONYCH ZAtACZNIKOW 7.2.i7.3. do SIWZ.

Odpowiedzi na powyzsze pytania i zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego stajg sie integralng
czescig SIWZ i sg wigzgce dla wszystkich Wykonawcow.

Kanclerz )
Politechniki Gdariskiej

r in&. ndrek Tiok

m

podpis Kierownika Zamawiajgcego/osoby upowaznionej
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