
Pytania 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę termocyklera dla 

Politechniki Gdańskiej. 
 
Nr postępowania ZP/ 70 /008/D/15,  
 

 
1. Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 2, podpunkt a) i b). 

Zamawiający zapisał: 
„2.W ramach gwarancji dotyczącej dostarczonego ................... 
a)czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 48 godzin 
licząc w dni robocze od daty i godziny zgłoszenia wady, 
b)czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni licząc w dni robocze Zamawiającego 
od daty i godziny od przystąpienia do usuwania wady.” 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego zapisu tak by brzmiał: 

„2.W ramach gwarancji dotyczącej dostarczonego ................... 
a)czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 72 godzin 
licząc w dni robocze od daty i godziny zgłoszenia wady, 
b)czas naprawy nie może być dłuższy niż 30 dni licząc w dni robocze Zamawiającego 
od daty i godziny od przystąpienia do usuwania wady.” 
 

Prośbę naszą motywujemy tym, iż aparat który chcielibyśmy zaproponować w tym 
postępowaniu jest naprawiany w naszym centrum serwisowym znajdującym się w 
Singapurze.  
Odpowiedź : Nie 

 
2. Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 3 

Zamawiający zapisał: 
„„WYKONAWCA wymieni urządzenia wykazujące wady fizyczne na nowe tego       
samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach: 

• nie wykonania naprawy w ciągu 14 dni licząc dni robocze Zamawiającego od 
pierwszego dnia przystąpienia do naprawy  

 gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało 
wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem” 

 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego zapisu tak by brzmiał: 
„WYKONAWCA wymieni urządzenia wykazujące wady fizyczne na nowe tego         
samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach: 

• nie wykonania naprawy w ciągu 30 dni licząc dni robocze Zamawiającego od 
pierwszego dnia przystąpienia do naprawy  

 gdy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego elementu urządzenie 
nadal będzie wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację 
zgodnie z przeznaczeniem” 

 
 

Odpowiedź : Nie 
 

 



 

 


