
 

Zamawiający wprowadza sprostowanie w ogłoszeniu: 

jest  uziarnienie końcowe (zależnie od użytego materiału) : < µm 

powinno być  uziarnienie końcowe (zależnie od użytego materiału) : < 1 µm 

jest  pomiar ciśnienia i temperatury gazu wewnątrz miski mielącej: tylko przy 

użyciu  komory rękawicowej 

powinno być nie 

jest  mielenie w atmosferze gazu obojętnego: nie 

powinno być tylko przy użyciu komory rękawicowej 

jest  przyrząd stalowy: 37x53x50cm 

powinno być przyrząd stołowy: 37x53x50cm 

  

 


