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Brzeg dna wykonany z 

rury PMMA o wyskokości 30mm

Dno wykonane z płyty PMMA 

o grubości 10mm

Kanał dla elektrody grafitowej

wyfrezowany na głębokość 5mm

w płycie dna. Maksymalna długość

elektrody to 1900mm
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Perforacja
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